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La créatinine plasmatique est l’analyte le plus couramment mesuré dans les cliniques 
vétérinaires. De nombreuses approches cliniques ou thérapeutiques reposent sur sa mesure, 
assimilant son augmentation à une baisse de la fonction rénale. L’IRIS (International Renal 
Interest Society) a récemment proposé de grader les stades de l’insuffisance chronique du 
chien en fonction de la créatininémie [14]. Chez l’homme, elle permet d’estimer à l’aide 
d’équations le débit de filtration glomérulaire, considéré comme un index de la masse 
fonctionnelle rénale [10] [38] [41] [44] [56]. 
 
Mais avant d’exploiter le résultat d’une mesure de la créatinine plasmatique, il faut 
savoir si nous pouvons avoir confiance en ce résultat. Or, les techniques de dosage de la 
créatinine sont encore très hétérogènes comme cela a été montré aussi bien chez l’homme [24] 
[34] [38] [52] que chez le chien [31] [42]. Les résultats des mesures ne sont donc apparemment pas 
transposables, rendant difficile toute exploitation des outils diagnostiques fondés sur la 
créatiniémie proposés dans la littérature.  
On peut alors s’interroger sur ce qu’obtiennent les vétérinaires praticiens qui utilisent 
des analyseurs différents dans des conditions parfois peu contrôlées. Il n’y a actuellement 
aucune étude portant sur la fiabilité des analyses de biochimie effectuées par des vétérinaires 
ou leurs collaborateurs dans les cliniques vétérinaires. Il apparaît donc intéressant d’étudier la 
variabilité des résultats obtenus dans la pratique vétérinaire courante en se fondant sur la 
mesure de la créatinine plasmatique, puisque c’est l’analyse la plus fréquente. 
 
Cette étude est fondée sur une synthèse bibliographique de la variabilité analytique en 
biologie médicale puis plus précisément lors du dosage de la créatinine. Elle présente ensuite 
le protocole et les résultats d’une enquête de contrôle de qualité du dosage de la créatinine 
plasmatique à deux concentrations différentes dans des cliniques vétérinaires. Cela débouche 





Première partie : Etude bibliographique 
 
Variabilité analytique en biologie médicale 
Il est primordial de pouvoir affirmer que la concentration en analyte mesurée par l’appareil de biochimie 
de la clinique est juste si l’on veut répondre à l’obligation de résultat découlant de l’article 1147 du Code Civil. 
En effet, dans le cas contraire, une décision médicale inappropriée peut être fondée sur un résultat inexact. Pour 
comprendre les enjeux de la procédure, nous envisagerons dans un premier temps les caractéristiques 
métrologiques des techniques analytiques, puis nous aborderons les principes généraux du contrôle de qualité. 
 
A. Caractéristiques métrologiques des techniques analytiques 
Seules seront rappelées ci-après les principales caractéristiques métrologiques. Le sujet très important a 
fait l’objet de nombreuses mises au point [2] [3] [8] [12] [29] [32] [49] [55]. 
 
La précision 
La précision ou fidélité d’une technique de mesure est l’aptitude de cette technique à donner le même 
résultat lors de la répétition d’analyses du même spécimen [32]. Elle évalue en pratique les erreurs analytiques 
aléatoires [65]. 
 
La précision est habituellement estimée en analysant le même spécimen une vingtaine de fois au 
minimum et en calculant la moyenne et l’écart type (SD) des résultats. Plus l’écart type est grand, plus la 
distribution est large, et plus la précision est faible. Une méthode avec une bonne précision possède donc un 
écart-type faible habituellement quantifié par le coefficient de variation : CV = SD/m x 100 [49] [65]. 
 
Différentes composantes de la précision peuvent être étudiées, selon la façon dont le dosage est réalisé : 
La répétabilité (précision intra-série) est la précision d’analyses effectuées à la suite les unes des autres 
avec le même mode opératoire, le même observateur, le même instrument de mesure, et le même lieu [2].  
La reproductibilité (précision inter-séries) correspond à la précision d’analyses effectuées en faisant varier 
les conditions de mesure, par exemple à plusieurs heures ou jours d’intervalle, éventuellement avec un matériel 
différent [2].  
 
La répétabilité sous-estime généralement la précision car les conditions de dosage ne changent pas durant 
le test [32] [49]. La reproductibilité est plus réaliste et correspond mieux aux performances observés par les 
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cliniciens car ce test inclut les variations produites par le changement d’opérateur, de lot de réactifs, de pipette, 
de température [3] [32] [49]…  
En pratique, le terme d’imprécision est fréquemment utilisé pour quantifier les variations survenant lors de la 
répétition de mesures [32]. 
 
L’exactitude  
L’exactitude d’une technique analytique est l’aptitude de cette technique à indiquer la valeur vraie, c'est-à-
dire la quantité effectivement présente dans le spécimen [2]. En pratique, la valeur vraie d’un analyte est obtenue 
en utilisant différentes techniques de référence. L’inexactitude d’une technique peut alors être étudiée en utilisant 
les concepts d’erreurs systématiques ou totales. On évalue ainsi la qualité de l’agrément entre la valeur vraie de 
l’analyte et sa valeur mesurée [12] [32]. 
 
Concept d’erreur systématique 
Une erreur systématique est l’écart entre la moyenne des valeurs mesurées pour un spécimen donné et la 
valeur vraie dans ce même spécimen. Cet aspect de l’exactitude est généralement estimé en comparant plusieurs 
techniques. Une série de spécimens de concentrations couvrant les valeurs observées aussi bien chez les sujets 
sains que malades est alors dosée avec la technique que l’on souhaite évaluer ainsi qu’avec une technique dont 
l’exactitude a été établie et validée. Les termes d’inexactitude et de biais sont souvent utilisés pour mettre 
l’accent sur le manque d’agrément entre les techniques comparées [12]. Une erreur systématique est détectée 
comme un biais constamment positif ou négatif pour une technique analytique donnée, contrairement à une 
erreur aléatoire, qui peut être positive et négative de manière imprévisible [32]. 
Les erreurs systématiques peuvent être subdivisées en deux types : constante ou proportionnelle. Une 
erreur systématique constante est de la même ampleur, même si la concentration en analyte change. En revanche, 
l’ampleur de l’erreur systématique proportionnelle correspond à un pourcentage de la concentration en analyte. 
Une erreur systématique constante peut par exemple apparaître lorsqu’une substance interférente est présente 
dans le spécimen [29] [32]. 
 
La matrice des solutions de contrôle crée couramment des biais lors de dosages. En 
effet, la composition du spécimen de contrôle peut être altérée lors du processus de 
fabrication, et ainsi présenter des différences artificielles non présentes dans les spécimens 
frais [37] [38] [45] [48]. 
 
Les erreurs systématiques constantes et proportionnelles peuvent être détectées et clairement démontrées 
en se fondant sur des graphiques représentant les résultats de la technique testée en ordonnée et les résultats de la 
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technique de référence en abscisse (figure 1). Des calculs mathématiques permettent d’estimer la qualité de 
l’agrément entre les résultats des deux techniques, par exemples les régressions de Deming et de Passing-













Figure 1 : A) Représentation graphique d’erreurs systématiques constantes ou proportionnelles. y = x 
représente le cas idéal où aucune erreur n’est présente.  B) Représentation graphique d’erreurs aléatoires [32].  
 
Une autre approche graphique, la représentation de Altman et Bland, est utile pour étudier les erreurs 
systématiques. Elle consiste à représenter la différence des résultats obtenus pour les deux techniques en fonction 
des résultats de la technique de référence ou de la moyenne des deux techniques. Ce type de tracé permet de 
visualiser si le biais est constant ou proportionnel sur toute la gamme des valeurs mesurées [29] [32].  
 
Concept d’erreur totale 
L’information sur les différentes composantes de l’erreur est intéressante lorsque l’on vise à identifier les 
sources d’erreurs et réduire leur amplitude. D’un autre côté, c’est l’effet global des différentes composantes de 
l’erreur qui doit être considéré pour juger une nouvelle méthode.  
Le concept d’erreur totale et son lien avec les composantes aléatoires et systématiques 
sont illustrés figure 2. La distribution des valeurs autour de la valeur centrale représente 
l’erreur aléatoire ou imprécision alors que la distance entre la valeur centrale et la valeur vraie 
représente l’erreur systématique. L’erreur totale démontre combien l’erreur peut être 
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Figure 2 : Concept d'erreur totale [32] [63]. 
 
En pratique, lorsqu’une technique est inexacte mais précise, la comparaison de résultats obtenus avec la 
même technique ne pose pas de problème. C’est ce qui est réalisé en pratique courante dans les cliniques 
vétérinaires où les éventuelles erreurs d’un système analytique se reproduisent d’un spécimen au suivant, excepté 
lors d’un dysfonctionnement de ce système. En revanche, la comparaison des résultats avec ceux de l’extérieur 
est problématique, qu’il s’agisse de résultats d’autres laboratoires, de ceux de confrères ou de résultats issus de la 
littérature. 
 
La spécificité analytique 
La spécificité est l’aptitude d’une technique à réagir avec le seul analyte d’intérêt du dosage [12]. La 
spécificité analytique peut ainsi être affectée par des substances communément rencontrées dans le sérum ou le 
plasma comme la bilirubine, l’hémoglobine, les lipides ou par certaines molécules chimiques comme les 
médicaments, les toxiques. Ces composants peuvent influer sur les techniques de dosage en modifiant la couleur, 
la turbidité, ou tout autre propriété chimique ou physique des spécimens [32] [37] [38] [39] [46] [49] .   
 
La robustesse 
La robustesse d’une procédure est l’aptitude d’une méthode à présenter des performances constantes 
lorsqu’elle est utilisée à la limite des conditions d’utilisation, par des opérateurs et des lots de réactifs différents 
sur une longue période [32]. 
C’est une qualité importante à rechercher pour les appareils utilisés dans les cliniques vétérinaires. 
 
B. Principes généraux du contrôle de qualité 
Le but d’un contrôle statistique de qualité est de suivre la qualité analytique des mesures et de détecter des 
modifications de la qualité. Du point de vue de l’opérateur, le but du contrôle qualité est simplement de l’avertir 
lorsque la technique a un problème. Le vétérinaire praticien souhaite être alerté lorsqu’il y a un réel problème 
mais estime qu’il ne peut se permettre de perdre du temps lorsque la technique de mesure fonctionne 
correctement. Cependant ce n’est qu’en s’assurant de la qualité de l’analyse effectuée qu’il pourra utiliser le 
résultat avec confiance [11] [68]. 
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Définir le niveau de qualité à atteindre 
Pour réaliser un contrôle qualité de manière objective, il est tout d’abord nécessaire de définir le niveau de 
qualité que l’on souhaite atteindre. Il faut ainsi établir le coefficient de variation et le biais maximum tolérés, et 
choisir la fréquence des contrôles nécessaires pour suivre les performances du système analytique [62]. 
De nombreux groupes d’étude étudient des critères de qualité différents, analytiques ou cliniques, et 
évaluent les performances des techniques en biologie humaine. Leurs conclusions ne peuvent que servir de guide 
en biologie vétérinaire. Par exemple, pour le dosage de la créatinine, d’après le CLIA  (Clinical Laboratory 
Improvements Amendments) une erreur totale de 15 % est la limite maximale acceptable [55].  
Il revient cependant à chaque clinicien de choisir les critères de qualité qu’il souhaite appliquer en 
s’appuyant sur les travaux réalisés en biologie humaine et sur les besoins d’interprétation médicale. Par exemple, 
la précision de la technique utilisée doit être bien supérieure si l’on veut interpréter des différences de 20 µmol/L 
ou de 50 µmol/L entre deux analyses consécutives [28]. 
 
Un outil simple : le graphique de contrôle 
qualité 
Dans les laboratoires, des graphiques de contrôle sont utilisés pour simplifier les comparaisons entre les 
valeurs mesurées au cours du temps. Il s’agit d’un procédé simple qui peut ensuite être amélioré selon les 
besoins. Ex : diagrammes de Shewhart (Levey-Jennings) [29] [49] [58]. 
Il faut tout d’abord calculer la moyenne et l’écart type (SD) de la valeur de contrôle pour fixer les limites. 
Ainsi, 95 % des valeurs sont supposées se trouver entre ± 2 SD et 99,7 % entre ± 3 SD. Puis, les résultats des 
dosages sont placés sur le graphique en fonction du temps. Ce système permet d’identifier rapidement les 
mesures imprévues. 
 
Vu que 99,7 % des valeurs sont comprises entre m + 3 SD et m – 3 SD, il est très peu probable (0,3 % de 
chance) d’observer une valeur de contrôle extérieure à cet intervalle. Une telle observation indique 
habituellement un problème avec la méthode de dosage. En revanche, même s’il est plutôt inattendu d’avoir une 
valeur non comprise entre m + 2 SD et m – 2 SD, il y a tout de même 5% de chance pour que cela arrive. Cela 
peut donc indiquer un problème réel ou bien être une fausse alarme. Enfin, il est plutôt commun d’observer des 
valeurs non comprises entre m + 1 SD et m – 1 SD (32% de chance) ; c’est pourquoi cette limite de contrôle n’a 
pas de valeur pour juger la performance de la méthode à partir d’une seule mesure de contrôle [64]. 
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Variabilité analytique de la mesure de la créatinine 
A. Des méthodes de dosage aux caractéristiques métrologiques variables 
La créatinine peut être dosée par des méthodes colorimétriques, enzymatiques ou chromatographiques. 
Ces méthodes de dosage ne possèdent pas les mêmes caractéristiques métrologiques. C’est pourquoi il est 
important de les connaître avant d’interpréter le résultat d’un dosage. Les revues et documents de synthèse sur le 
sujet sont nombreux [9] [13] [18] [19] [26] [31] [34] [40] [44] [48] [57]. 
 
1.   Méthodes colorimétriques 
La méthode de Jaffé 
La plupart des techniques colorimétriques de dosage de la créatinine est fondée sur la réaction de Jaffé, 
décrite la première fois par Jaffé en 1886. Il s’agit de mesurer, à une longueur d’onde voisine de 500 nm, 
l’intensité de la coloration rouge-orangée du complexe que forment la créatinine et l’acide picrique en milieu 
alcalin [18] [23] [40] [41] [44] [48] [57]. Les modalités d’application sont nombreuses et ont permis le 
développement de multiples techniques de dosage. 
 
Figure 4 : Réaction de Jaffé : réaction de la créatinine avec l’acide picrique en milieu alcalin [34].  
 
Malgré une littérature considérable sur le sujet, tout n’est pas encore clair au sujet du mécanisme final de 
la réaction et de la structure du produit [41]. Des études sur la cinétique de la réaction de Jaffé montrent qu’il 
s’agit certainement d’un processus en deux étapes, impliquant la production d’un ion picrate activé lors de la 
première étape [40] [48] [53]. Butler a également présenté de fortes présomptions indiquant que le chromogène de 
la réaction de Jaffé est un complexe de Janovsky formé par l’attaque en position méta de l’ion picrate par le 
groupe méthyl de la créatinine [40] [48]. 
 
Les techniques utilisant la réaction de Jaffé présentent l’avantage d’être simples à mettre en œuvre et 
d’être bien connues des biologistes après plus de 90 ans d’utilisation. Le principal inconvénient provient du fait 
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que chez un sujet sain, jusqu’à 15-25% de la réaction colorée est produite par des substances autres que la 
créatinine [39] [44]. La réaction est sensible à de nombreuses interférences produites par des molécules présentes 
dans les spécimens biologiques à analyser. Le glucose, l’ascorbate, l’acide urique, la bilirubine, les protéines, les 
corps cétoniques, le pyruvate, les céphalosporines, les agents réducteurs en général sont ainsi susceptibles de 
faire varier le résultat. De plus, toute molécule possédant un groupe méthyl peut potentiellement réagir avec 
l’acide picrique [4] [9] [18] [27] [34] [40] [41] [44] [48] [57]. Les interférences par le glucose et les corps cétoniques 
sont particulièrement importantes en biologie humaine car les sujets diabétiques présentent un risque plus élevé 
de développer une insuffisance rénale chronique [39]. 
L’interférence de ces chromogènes variant selon les individus, il est impossible d’appliquer un facteur de 
correction pour convertir les mesures de la créatinine par la méthode de Jaffé en concentration réelle en 
créatinine [9].  
 
Le degré d’interférence dépend également en grande partie de la technique. La  plupart des études ont 
ainsi visé à éliminer ces interférences afin d’améliorer la spécificité analytique de la technique [48]. Différents 
auteurs ont alors développé des techniques par adsorption, par oxydation, par extraction des interférents par un 
solvant, par ajustement du pH pour décolorer le complexe de Jaffé, ou par dialyse en flux continu. Ces 
techniques, aujourd’hui obsolètes, ne sont plus utilisées [18] [30] [34] [41] [44] [48]. 
 
L’étude de la cinétique de la réaction de Jaffé a montré l’existence de deux cinétiques de réaction des 
interférents. Les premiers se forment très rapidement dans les premières 20s après le mélange des réactifs et de 
l’échantillon, alors que les seconds ne se forment qu’après 80 à 100s. C’est pourquoi l’intervalle entre 20 et 80s 
est une période pendant laquelle la variation d’absorbance observée peut être majoritairement attribuée à la 
réaction entre l’acide picrique et la créatinine [41]. Cela réduit mais ne supprime pas tous les effets des 
interférents. Ainsi, des concentrations élevées en bilirubine continuent-elles de réduire de façon significative la 
créatininémie mesurée [44]. 
 
Les concentrations en créatinine mesurées par les techniques de Jaffé “cinétiques” sont en moyenne 20% 
plus basses que lorsque la réaction de Jaffé classique est utilisée. L’intervalle de référence de la créatinine 
plasmatique est alors plus faible. Cela constitue une des difficultés pour la comparaison des résultats et de 
nombreux essais d’amélioration de la spécificité fondés sur la concentration en réactifs, la température et la 
longueur d’onde ont été effectués (par exemple [5] [6] [40] [41] [44]). 
 
Autres méthodes colorimétriques 
D’autres techniques de dosage de la créatinine se sont développées sur un principe 
voisin avec :  
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- l’acide 1,4-naphtoquinone-2-sulfonique : cette technique est imprécise et donne des valeurs 
faussement élevées [40] [48]. 
 
- le o-nitrobenzaldehyde : la créatine est probablement dosée en même temps [40] [48]. 
 
- l’acide 3,5-dinitrobenzoïque : La créatinine réagit avec l’acide 3,5-dinitrobenzoïque ou l’un de ses 
dérivés à un pH alcalin et donne une réaction colorée rouge pourpre [41]. Cette méthode ne présente aucun réel 
avantage par rapport aux réactions utilisant l’acide picrique mais elle est utilisée dans des procédures en phase 
solide, par exemple par l’analyseur Spotchem® [51] [70]. 
 
2. Méthodes enzymatiques  
Les techniques enzymatiques semblent donner des valeurs plus basses d’environ 
20µmol/L par rapport à la méthode de Jaffé. Elles n’ont pas été validées pour le plasma du 
chien, mais des études sur échantillons humains rapportent une exactitude de ces méthodes 
supérieure à celle des techniques de Jaffé [9]. 
 
Les méthodes enzymatiques permettant de doser la créatinine sont classées en trois groupes, selon 
l’enzyme ou la combinaison d’enzymes utilisée.  
 
Méthodes utilisant la créatininase 
De nombreux auteurs ont isolé et étudié des enzymes issues de bactéries aérobies dégradant la créatinine. 
La première enzyme, la créatininase, également appelée créatinine amidohydrolase E.C. 3.5.2.10. catalyse 
l’hydrolyse de la créatinine en créatine [44] [48]. 
 
Plusieurs techniques utilisant cette enzyme ont été développées. Elles utilisent la créatininase pour 
transformer la créatinine en créatine puis une cascade de réaction conduit à l’oxydation du NADH [48] [57]. 
A cause de la complexité de ces réactions couplées, la précision de ces dosages est moindre que celle de la 
réaction de Jaffé. De plus, ces techniques sont chères et peu utilisables en routine à cause de la grande quantité 
de réactifs nécessaire [48].  
 
Méthodes employant la créatininase et la 
créatinase 
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La deuxième enzyme, la créatinase, également appelée créatinine amidinohydrolase E.C. 3.5.3.3. catalyse 
l’hydrolyse de la créatine en sarcosine et en urée [44] [48]: 
 
Le développement de techniques utilisant la créatininase et la créatinase s’est d’abord heurté au fait que la 
sarcosine était difficile à mesurer et que l’urée présentait de grandes variations patho-physiologiques [48].  
 
Puis, avec la découverte d’une source bactérienne de sarcosine oxydase (E.C. 1.5.3.1) catalysant la 
conversion de la sarcosine en glycine, formaldéhyde et en peroxyde d’hydrogène, l’estimation de la sarcosine est 
devenue plus facile [48]. 
 
Créatinine + H2O           créatininase                 Créatine 
Créatine + H2O           
créatinase                      Sarcosine + Urée 
Sarcosine + O2 + H2O         
sarcosine oxydase
                 Formaldéhyde + Glycine + H2O2 
Figure 5 : Réactions enzymatiques utilisant la créatininase et la créatinase pour doser la créatinine [48]. 
 
Le peroxyde formé peut alors être mesuré par des réactions du type de la réaction de 
Trinder avec : 
 
- Le 4-aminophénazone et l’acide 3,5 dichloro-2-hydroxy-benzènesulfonique [21] [34] [48] 
[52]. 
  
- L’acide 2,4,6-tribromo-3-hydroxybenzoïque (TBHBA) et le 4-aminoantipyrine (4-
AAP). Lors de cette réaction, des concentrations en bilirubine de 70-180 mg/L 
diminuent les valeurs de la créatinine de 9 à 53 µmol/L [44]. C’est cette méthode de 
dosage qui est utilisée par les appareils VetScan [74]. 
  
Ces techniques présentent une plus grande sensibilité et une meilleure précision 
comparées aux précédentes techniques enzymatiques basées sur l’oxydation du NADH [30] 
[52]. Elles subissent encore l’interférence de substances réductrices (bilirubine, ascorbate…). 
Certains auteurs préconisent un pré-traitement du sérum par la bilirubine-oxydase, le 
ferricyanure de potassium ou l’ascorbate-oxydase pour y remédier [6] [7] [41] [52]. 
 
Le deuxième grand principe de détection du peroxyde met en jeu l’utilisation d’une électrode polarisée, ce 
qui est réservé à quelques analyseurs spécialisés (I-STAT) [48] [31]. 
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Méthodes utilisant la créatinine déaminase 
Des bactéries anaérobies ont également été étudiées, ce qui a permis d’isoler la créatinine déaminase 
encore appelée créatinine iminohydrolase E.C. 3.5.4.21. Cette enzyme catalyse la conversion de la créatinine en 
N-méthylhydantoïne et en ammoniac [44] [48]. 
 
Les premières techniques utilisant la créatinine déaminase se sont concentrées sur la mesure de la 
production d’ammoniac en utilisant une électrode sensible à l’ammoniac gazeux [31] [48], ou grâce à la réaction 
de Berthelot [41] [48]. 
 
L’ammoniac peut également être dosé par des réactions enzymatiques : 
 
Ammoniac + 2-oxo-glutarate + NADPH     glutamate déshydrogénase             Glutamate + NADP+ 
 
On observe alors une diminution de l’absorbance à 340 nm, ou de la fluorescence à 460 nm consécutive à 
l’utilisation du NADPH. Cette technique est simple à mettre en œuvre, rapide, facile à automatiser, et présente 
une bonne précision [22] [41]. 
 
Une technique de dosage plus récente utilise la N-méthylhydantoïne amidohydrolase 
pour former un composé coloré [41]. 
 
3. Méthodes en « chimie sèche » 
De nombreuses techniques utilisant des supports de réactifs secs, et s’appuyant principalement sur des 
réactions enzymatiques, ont été décrites pour le dosage de la créatinine [41]. 
Un premier système, comportant des couches superposées d’émulsions, utilise la créatinine déaminase. 
L’ammoniac produit diffuse ensuite à travers une couche semi-perméable et optiquement opaque pour réagir 
avec le bleu de bromophénol et donner un pic d’absorbance vers 600nm. Un film multicouches, sans enzyme, 
peut être utilisé pour quantifier l’ammoniac endogène. Cette technique était auparavant utilisée par les appareils 
Kodak Ektachem® [41] [44]. Le glucose est un interférent important de cette technique. Des concentrations 
sériques en glucose supérieures à 10 g/l réduisent les valeurs de la créatinine d’environ 15% [44]. Ce principe de 
film multicouches est aujourd’hui exploitée par les analyseurs Vitros® et Vettest®, qui utilisent la créatininase 
couplée à la créatinase [69] [72]. 
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Une autre approche avec un système de fibres imprégnées utilise la créatininase et la créatinase [48]. C’est 
le cas par exemple du Réflotron® qui a développé par ailleurs une méthode pour séparer le plasma des hématies, 
autorisant ainsi des dosages sur sang total [41] [71]. 
 
Dans les deux cas, la couleur produite est quantifiée par réflectance. En effet, de tels supports n’étant pas 
transparents, la lumière ne peut pas les traverser et l’évaluation de l’intensité de la coloration ne peut être faite 
par lumière transmise mais par lumière réfléchie [8] [9] [41]. 
 
Une troisième méthode par chimie sèche a également été décrite. Cette méthode, exploitée par l’analyseur 
Spotchem® utilise une technique non-enzymatique fondée sur la réaction de la créatinine avec l’acide 3,5-
dinitrobenzoique (cf supra) [41] [70]. 
 
Bien que l’exactitude et la spécificité des techniques de mesure de la créatinine se soient 
grandement améliorées ces dernières années, l’inexactitude des techniques est encore élevée, 
rendant toute transférabilité hasardeuse. L’inexactitude peut parfois atteindre 17% pour les 
valeurs hautes de l’intervalle de référence (120 µmol/l) en biologie humaine. Elle pourrait 
même atteindre 30% à des concentrations plus élevées. Ceci limite grandement l’utilisation 
d’intervalles de référence et de seuils de décision issus de la littérature [10] [33]. 
 
4. La Chromatographie Liquide Haute 
Performance (CLHP) 
De récents rapports suggèrent que cette méthode de dosage est très sensible et présente une bonne 
spécificité analytique. Plus de 50 techniques d’analyse de la créatinine par CLHP ont été décrites [1] [39] [47]. 
Une déprotéinisation des spécimens semble améliorer la spécificité analytique de la mesure de la 
créatinine par CLHP. De nombreux composants endogènes ou exogènes liés aux protéines sont supprimés sans 
altérer la quantification de la créatinine [39]. 
Des études sur les interférences ont démontré que les méthodes HPLC ont une plus grande spécificité analytique 
que les méthodes conventionnelles.  
La déprotéinisation des spécimens combinée aux qualités sélectives des méthodes CLHP en phase mobile 
rendent peu vraisemblable la présence de nombreux interférents. Ainsi, les méthodes CLHP semblent représenter 
d’excellentes méthodes de comparaison pour les fabricants. Elles sont citées dans de nombreux travaux comme 
technique de référence mais n’ont pas été validées comme telles. Elles pourraient servir de base pour avancer 





























































































































































































































































































































































































   























   
   
   
   

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deuxième partie : Matériel et méthodes 
 
 
I) Schéma expérimental général 
Cette étude a visé à contrôler si les laboratoires des cliniques vétérinaires donnaient des résultats 
comparables pour les analyses de biochimie vétérinaire, en se fondant sur l’exemple de la mesure de la 
concentration plasmatique de la créatinine, l’analyte le plus fréquemment dosé. 
 
Le protocole général d’étude a donc été le suivant : 
1/ mise au point d’un questionnaire relatif au fonctionnement du laboratoire des cliniques 
2/ sélection des spécimens de contrôle 
3/ sélection des cliniques 
4/ collecte des données du questionnaire et mesure de la créatininémie dans les deux spécimens de contrôle 
5/ traitement des données collectées 
 
II) Elaboration du questionnaire 
La mise au point du questionnaire a reposé sur les objectifs suivants : 
documenter le matériel utilisé, les utilisateurs, l’entretien, les procédures de contrôle et de maintenance de 
façon à permettre une éventuelle interprétation d’anomalies observées. 
être suffisamment bref pour être acceptable 
préserver l’anonymat de chacune des cliniques visitées pour le traitement des résultats mais permettre une 
réponse individuelle vers chaque clinique. 
 
Pour répondre à ces objectifs, le questionnaire présenté en Annexe 1 a été utilisé. Il a été 
systématiquement rempli par la même personne (EC) pour limiter l’éventuelle variabilité 
d’informations qualitatives, codé par cette personne qui a gardé tous les originaux et n’a 
transmis que des documents anonymes. 
 
Le questionnaire a été organisé en quatre parties : 
Caractéristiques de la clinique: identité du contact et coordonnées de la clinique, numéro 
d’anonymat, taille de la structure, activité dominante (canine, bovine, équine), 
éventuelle spécialisation en biologie de l’un des vétérinaires. 
Renseignements sur l’analyseur : marque, date d’achat, aspect extérieur, modalité de 
réalisation des contrôles de qualité et de l’entretien. 
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Modalités d’utilisation des réactifs : conservation, date de péremption, manipulation, mise à 
température ambiante. 
Technique de dosage de l’opérateur : observée et côté par EC. 
 
Spécimens de contrôle 
 
 Il a semblé utile de comparer l’exactitude des différents analyseurs sur deux spécimens différents, ayant 
des concentrations en créatinine : 
- 1 - voisine du seuil de décision « normal » vs. « pathologique » ; 
- 2 - anormalement mais moyennement élevée. 
Cela visait à mettre en évidence d’éventuelles erreurs d’interprétation médicale de résultats inexacts, surtout pour 
l’échantillon de contrôle 1. 
 
Le spécimen N°1 était un lot de sérum de contrôle VetTrol®Control (Idexx, lot B5801). Ce sérum 
lyophilisé d’origine bovine, de concentration cible = 137 µmol/L a été conservés au congélateur jusqu’à 
utilisation (péremption : 31 Août 2007). Chaque flacon a été reconstitué selon les indications du fabricant [73], 
permettant de disposer de 3 mL de spécimen N°1. Le sérum a été ensuite réparti en aliquotes de 0,5 mL puis 
recongelé pendant au maximum une semaine.  
 
Le spécimen N°2 était une série d’aliquotes congelées (500µL) d’un pool de plasmas héparinés de chiens, 
chats, bovins et chevaux de la plasmathèque du Laboratoire de Biochimie Médicale des Cliniques de l’ENVT. 
Les spécimens présentant des signes visibles d’hémolyse, d’ictère ou de lipémie ont été écartés. Le pool de 
plasma a ensuite été centrifugé pour supprimer les caillots de fibrine formés lors de la décongélation. Puis ce 
pool de plasma a été « dopé » par addition de créatinine anhydre (fabricant : Sigma n°C4255, lot 035KO168) 
pour atteindre une concentration moyenne de 250 µmol/L. La concentration finale en créatinine du spécimen 
N°2 (261 µmol/L) a été déterminée en effectuant la moyenne de cinq mesures successives réalisées avec le 
Vitros®250.  
 
Pour chaque utilisation, une aliquote a été décongelée à température ambiante, 
homogénéisée par retournements et centrifugée 5 min à 3000 g pour éliminer les éventuelles 
traces de fibrine. Les deux spécimens ont ensuite été conservés avant utilisation pendant au 
maximum 10 heures, réfrigérés en caisse isotherme à environ 4°C. Ces précautions ont été 
jugées suffisantes pour garantir la stabilité des spécimens [20] [50]. 
  
Un fois par semaine, la concentration en créatinine des deux spécimens de contrôle a été mesurée avec 
l’analyseur Vitros®250 afin de contrôler la stabilité des spécimens. 
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Collecte des données 
Le choix des cliniques vétérinaires n’a pas été totalement aléatoire car cela aurait nécessité des 
déplacements trop importants, incompatibles avec le temps et le budget disponibles. Il a dépendu : 
des zones géographiques situées au voisinage des activités professionnelles ou 
familiales ; en l’occurrence, n’ont été contactées que des cliniques vétérinaires situées dans un 
rayon approximatif de 30km autour de Toulouse, Pau, Dijon, Avignon, Poitiers, Millau. 
de l’acceptation des cliniques de chacune de ces zones. 
 
Toutes les cliniques répertoriées dans l’annuaire Roy ont été contactées par téléphone pour : 
expliquer le but du travail, 
demander la participation d’un des vétérinaires pour remplir le questionnaire et la participation de la 
personne faisant les analyses dans la clinique si elle était différente,  
obtenir un rendez-vous. 
  
Cent trente huit cliniques vétérinaires ont été contactées. Les cliniques ne disposant pas d’analyseur de 
biochimie ont été écartées de l’étude, soit 23/138 cas (17%). Dans les cliniques équipées, le taux d’acceptation a 
été assez élevé : 99/115 soit 86% de réponses favorables (71% des cliniques contactées). Certaines cliniques 
possédant plusieurs analyseurs, les dosages ont parfois été effectués sur chacun d’eux. Lors des rendez-vous, il a 
été impossible de faire les essais dans 1 cas. En bilan, l’enquête a permis de collecter des informations complètes 
sur 104 analyseurs. 













 Figure 6 : Pourcentage de vétérinaires participant ou non à l’étude parmi les vétérinaires contactés 
 
Traitement des données 
Toutes les valeurs relevées ont été converties en unités du SI, soit en µmol/L pour la créatininémie, en se 
fondant sur l’équation suivante : 
Créatinine (mg/L)*8,85 = Créatinine (µmol/L) 
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Le contrôle de la stabilité des concentrations en créatinine de chaque spécimen de contrôle a été fait 
visuellement en reportant les valeurs sur un graphique. 
Toutes les données collectées ont été saisies de manière non anonyme dans un tableur Microsoft Excel afin de 
pouvoir répondre de manière individuelle aux cliniques. Après avoir attribué un numéro d’ordre à chaque 
clinique, une copie anonyme a été utilisée par toutes les personnes ayant participé à l’étude. 
 
L’analyse des valeurs a reposé sur des tris en fonction des différents facteurs de 
variation, des éliminations de valeurs aberrantes, des calculs de moyenne, d’écart type, de 
variance, de coefficients de variation, d’intervalles de confiance, de comparaisons de 




Troisième partie : Résultats 
 
I) Résultats du questionnaire 
Quatre-vingt dix neuf cliniques ont accepté de participer à l’étude et 104 analyseurs ont été testés. 
 
Caractéristiques des cliniques vétérinaires rencontrées 
1.  Taille des cliniques vétérinaires 
Les cliniques vétérinaires comprises dans l’étude comportaient en moyenne 2 
vétérinaires (distribution : 1-8) et 1,6 ASV en équivalent temps plein (distribution : 0-6). La 
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Figure 7 : Répartition des cliniques vétérinaires selon le nombre de vétérinaires ( ) et d’ASV ( ) y 
travaillant.  
 
De plus, au moins un des vétérinaires avait suivi une formation en biologie médicale (ex : CES 
d’hématologie et biochimie clinique animales) dans 17,3% des cliniques. 
 
Secteur d’activité des cliniques vétérinaires 
La majorité des cliniques vétérinaires participant à l’étude avait une activité essentiellement canine, soit 
85/98 (87%) (Figure 8). Parmi les cliniques à activité mixte, 6/13 (46% soit 6% de l’ensemble des cliniques) 
étaient à dominante canine, 5/13 (38%) étaient à dominante bovine et 2/13 (15%) présentaient une activité canine 
et équine.  
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Figure 8 : Répartition des cliniques vétérinaires contactées en fonction de leur secteur d’activité : 
 Canine ( ), mixte à dominante bovine ( ), mixte à dominante canine ( ) et Canine/équine ( ). 
 
Informations recueillies sur les analyseurs testés 
1.   Analyseurs rencontrés 
Cent-quatre appareils de biochimie ont été testés. Le Vettest® a été le plus souvent rencontré, avec 72 
cas (69%), précédant le Réflotron avec 22 cas (21%). Le VetScan® (3/101), l’Ektachem® (3/101) et le 
Spotchem® (1/101) n’ont pas souvent été testés. Aucun MScan®II n’a pu être inclus dans l’étude. Enfin, 






Figure 9 : Répartition des cliniques selon l’analyseur utilisé : Vettest ( ), Réflotron ( ), VetScan ( ), 
Ektachem ( ), Spotchem ( ) et analyseur en « chimie humide » ( ). 
 
 
2. Ancienneté de l’appareil et aspect extérieur 
Les analyseurs rencontrés avaient une moyenne d’âge de 9,8 ans (2 mois – 18 ans). Les 
analyseurs Vettest présentaient une moyenne d’âge de 9,6 ±1,0 ans et les analyseurs Réflotron 
un âge moyen de 11,1 ±2,2 an. 
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L’aspect extérieur de l’analyseur a été évalué par une cote allant de 1 (bon) à 3 (mauvais). Une cote 
moyenne de 1,76 à été obtenue. Cependant, les Vettest, avec une cote de 1,7 ±0,13 avaient en général un 
meilleur aspect extérieur que les Réflotron (cote de 2 ±0,38). 
 
3. Contrôle qualité 
Les réponses des vétérinaires ayant acquis un analyseur depuis moins d’un an et n’ayant donc pas encore 
eu le temps de mettre en place un contrôle de qualité n’ont pas été prises en compte. 
 
Des contrôles de qualité avaient été effectués sur 52% des analyseurs. Cependant, de grandes 
différences ont été notées. 18/21 soit 85,7% des Réflotron avaient été contrôlés à l’aide du Reflotron®Check qui 
ne vérifie que les performances optiques du système ; aucun d’entre eux n’avait été vérifié avec des sérums de 
contrôle. Seuls 29/71 soit 40,8% des Vettest avaient subi un contrôle de qualité. Seulement 35/104 soit 33,7% 
des systèmes analytiques avaient été entièrement contrôlés à l’aide de sérums de contrôle spécifiques. 
 
Les contrôles de qualité des analyseurs en « chimie sèche » avaient été effectués en moyenne 13,1 fois 
par an mais là encore de grandes variations entre les différents modèles d’analyseurs ont été mises en évidence. 
Les Réflotron avaient été contrôlés plus fréquemment que les Vettest, soit une moyenne de 26,4 ±12,3 fois par 
an contre 4,1 ±1,4 pour les Vettest  (Figure 10). Les analyseurs en « chimie humide » avaient subi des contrôles 
très fréquents, soit 103 fois par an en moyenne (échantillon de 3 appareils). Finalement, 20/104 soit 19,2% des 
appareils avaient été vérifiés à une fréquence acceptable d’au moins 8 fois par an. 
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Figure 10 : Répartition des analyseurs Vettest ( ) et Réflotron ( ) qui ont fait l’objet d’un contrôle qualité 
par la clinique selon A)  le nombre de contrôles de qualité effectués chaque année  B)  le temps (en mois) écoulé 
depuis le dernier contrôle de qualité au moment de la visite de la clinique.  
 
4. Nettoyage/maintenance 




Des nettoyages avaient été effectués sur 59/99 (59,6%) des appareils en « chimie sèche » et en moyenne 
12,4 fois par an. Les Réflotron avaient été plus fréquemment entretenus que les Vettest avec une moyenne de 
26,0 fois (±12,7) par an contre 4,2 (±1,9) pour les Vettest. Le jour des tests, une période moyenne de 126 jours 
s’était écoulée depuis la dernière maintenance. (Figure 11.)  
Ici encore, ce sont les analyseurs en « chimie humide » qui avaient été le plus fréquemment entretenus 
avec une moyenne de 500 fois par an. 
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Figure 11 : Répartition des analyseurs Vettest ( ) et Réflotron ( )  qui ont fait l’objet d’un entretien par la 
clinique selon A)  le nombre de maintenances réalisées chaque année B) le temps (en mois) écoulé depuis la 
dernière maintenance au moment de la visite de la clinique. 
 
Modalités d’utilisation des réactifs 
91,3% des réactifs étaient conservés selon les recommandations des fabricants et 2% étaient périmés ; il 
s’agissait exclusivement de réactifs de Réflotron (2/22 soit 9%). Lors du test de contrôle qualité, les réactifs ont 
été manipulés correctement dans la majorité des cas (96,2%) mais seulement 30,6% ont été ramenés à 
température ambiante avant utilisation. 
 
Technique de dosage de l’opérateur 
1.   Personne réalisant les mesures 
Dans la majorité des cliniques, les vétérinaires aussi bien que les ASV ont réalisé les dosages, soit 41/98 
(42%). Lorsqu’un seul vétérinaire était présent dans la clinique, il a été classé dans la catégorie « le même 
vétérinaire », il en a été de même pour les ASV. Dans les cliniques où plusieurs vétérinaires/ASV collaborent, le 
même vétérinaire faisait les analyses dans 3 cas/85 et le/la même ASV effectuait les mesures dans 3 cas/85. 
A) B) 
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 Figure 12 : Personnes réalisant les mesures de biochimie dans les cliniques vétérinaires : le même 
vétérinaire ( ), tous les vétérinaires ( ), le(la) même ASV ( ), tous les ASV ( ), tout le monde ( ). 
 
2. Manipulation des spécimens 
Dans la grande majorité des cas, le bon volume de spécimen a été déposé sur les réactifs (94% des cas). 
Néanmoins, lors d’une éventuelle mauvaise manipulation de la pipette, il a été difficile d’évaluer si le bon 
volume de spécimen avait été prélevé. Les principales erreurs ayant été relevées sont : pipette non essuyée, 
indication du Vettest non suivies (essuyage trop précoce, pipette plongée dans le sérum après le début de 
l’aspiration…), pipette qui touche la bandelette réactive du Réflotron. 
 
3. Paramètres pris en compte pour interpréter 
la créatininémie 
Parmi les vétérinaires interrogés, certains ont déclaré tenir compte des paramètres suivant pour interpréter 
les résultats de la créatininémie : 
- Animal à jeun : 31% des cas 
- Plasma ictérique : 28% des cas 
- Plasma hémolysé : 29% des cas 
- Plasma lipémique : 27% des cas 
 
74/100 (74%) des vétérinaires utilisent l’intervalle des valeurs usuelles du constructeur, 
23/100 (23%) utilisent des intervalles issus de la littérature. Certains vétérinaires déclarent 
tenir compte de la masse musculaire et 3/100 (3%) se servent de valeurs usuelles de la 
créatininémie calculées en fonction du poids du chien. 
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II) Résultat des mesures de la créatininémie 
A. Stabilité des spécimens de contrôle sur l’analyseur Vitros 
Afin de contrôler la stabilité des spécimens utilisés dans l’étude, la créatininémie a été dosée toute les 
semaines avec le Vitros®250. 








































































Figure 13 : Evolution de la concentration en créatinine des spécimens de contrôle N°1( ) et N°2 ( ) 
au cours du temps mesurée sur le Vitros®250. 
 
La concentration de la créatinine a varié de manière significative dans les deux spécimens (ANOVA, 
P<0,05). Cependant, dans le spécimen N°2, la variation a été très faible (CV = 1,76%), similaire aux données du 
fabricant ; la moyenne 269 µmol/L n’était pas analytiquement différente de la valeur initiale mesurée (261 
µmol/L). Il a été arbitrairement décidé de conserver cette moyenne de 269 µmol/L comme cible. 
Le spécimen N°1 a montré une évolution de stabilité brutale entre deux phases : la 
première où la concentration est restée stable en moyenne à 104 µmol/L et la deuxième en 
moyenne à 117 µmol/L. Aucune raison n’a pu être trouvée pour expliquer cette différence. 
Par conséquent, pour ce spécimen, tous les résultats ont été comparés aux moyennes 
respectives aux dates correspondantes. 
 
B. Résultats des dosages 
1. Résultats bruts 
Les écarts entre les valeurs observées lors des contrôles et les cibles des spécimens sont rapportés dans le 
Tableau I (en tenant compte du décalage de la concentration du spécimen N°1). On peut observer que l’écart 
moyen a été beaucoup plus élevé pour le spécimen de contrôle N°1 qui a une concentration voisine du seuil de 
décision que pour le spécimen N°2 qui a une valeur forte. Dans les 2 cas, la dispersion des valeurs observées a 
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été grande (Figure 14), mais cela est en partie lié à 2 écarts élevés, alors que la majorité des résultats est plus 
groupée. Ces deux écarts ont été observés dans deux sites pour les deux spécimens de contrôle. 
 
 S1-Cible S2-Cible  S1-Cible-2 S2-Cible -2 
Moyenne 23,3 -7,3  22,1 -9,0 
Médiane 27,5 -7,9  27,3 -7,9 
Écart-type 19,76 19,15  17,72 14,99 
Plage 120,4 159,3  69,9 89,4 
Minimum -24,4 -65,5  -24,4 -65,5 
Maximum 96,0 93,9  45,6 23,9 
Nombre d'échantillons 104 104  102 102 
  
Tableau I : Statistiques descriptives des écarts entre les valeurs des concentrations en créatinine (µmol/L) 
des contrôles dans les cliniques vétérinaires et les cibles des spécimens de contrôle, tous appareils confondus. 
Les deux colonnes de droite correspondent aux résultats obtenus en ayant éliminé les résultats considérés 
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Figure 14 : Histogramme des écarts entre les mesures des concentrations en créatinine (µmol/L) des 
spécimens N°1 ( ) et N°2 ( ) et les cibles correspondantes, tous appareils confondus. 
 
Il est intéressant d’observer que par rapport à l’analyseur Vitros  les écarts ont consisté très 
majoritairement en : 
 
- une sous-évaluation du spécimen de contrôle N°2: 70 % des sites 



























Figure 15 : Représentation de l’écart à la cible des concentrations en créatinine du spécimen de contrôle 




L’analyse du résultat des mesures de la créatininémie des deux spécimens de contrôle par site permet 
également d’évaluer si ce sont les même appareils qui surévaluent ou qui sous-évaluent la créatininémie. On a 
ainsi observé une sous-évaluation ou une surévaluation des deux contrôles dans 15 % et 30 % des sites 
respectivement (Figure 15). 
 
2. Résultats en fonction des équipements 
Les valeurs brutes obtenues lors des contrôles sont présentées Figure 16, sans tenir compte du décalage 













































A)      B) 
 
Figure 16 : Distribution des mesures de la créatinine des spécimens N°1(A) et 2(B) selon les analyseurs 
VetScan (S), Vettest (°), Réflotron (¡), Ektachem (+), Spotchem (■) et les analyseurs en chimie humide (○). 
 
 
Pour tenir compte du décalage du spécimen N°1, la distribution des différences entre les valeurs des 












































 A)      B) 
 
Figure 17 : Distribution des écarts entre les mesures de la créatinine des spécimens N°1(A) et 2(B) et les 
cibles correspondantes selon les analyseurs VetScan (S), Vettest (°), Réflotron (¡), Ektachem (+), Spotchem 
( ) et les analyseurs en chimie humide (○). 
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Pour chaque clinique vétérinaire, la différence entre les mesures de la créatinine des deux spécimens de 
contrôle et les cibles correspondantes est représentée Figure 18. Les résultats sont regroupés par modèle 
d’analyseur. 
 
Par rapport au Vitros : 
 
- Les analyseurs Vettest surévaluent systématiquement le spécimen N°1 et surévaluent 
les deux spécimens dans 42 % des cas. Au contraire, les analyseurs Réflotron sous-estiment le 
spécimen N°2 dans 86 % des cas et sous-évaluent les deux spécimens dans 50 % des cas.  
 
- Les autres modèles d’analyseur n’ont pas été étudiés sur un nombre suffisant de cas pour permettre de 
conclure. Les observations montrent que les appareils VetScan et Spotchem ont sous-évalué les mesures. Deux 
des trois appareils Ektachem n’ont présenté quasiment aucune différence à la cible. Les trois appareils en chimie 













































































































































E) Analyseur Spotchem     F) Analyseurs en « chimie humide » 
 
Figure 18 : Ecart à la cible de la concentration en créatinine du spécimen de contrôle N°2 en fonction de 
l’écart à la cible de la concentration en créatinine du Spécimen N°1 pour chaque site, et par type d’appareil. 
 
3. Résultats en fonction de la personne 
réalisant les mesures 
Dans cette étude, les mesures de la créatinine des spécimens de contrôle n’ont pas varié de manière 
significative selon la personne réalisant les dosages (Figure 19). On note néanmoins une distribution plus grande 
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Figure 19 : Distribution de l’écart des mesures de la créatinine des deux spécimens de contrôle au cibles 
correspondantes en fonction de l’opérateur: le même vétérinaire (U), le(la) même ASV (°), tous les 
vétérinaires (), tous les ASV (+), tout le monde ({) 
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4. Résultats selon les modalités de réalisation 
du contrôle de qualité 
Les appareils soumis à un contrôle de qualité et ceux qui n’en ont pas semblent à première vue donner des 























Figure 20 : Distribution de l’écart des mesures de la créatinine des deux spécimens aux cibles 
correspondantes selon qu’un contrôle de qualité à été réalisé (°) ou non (U). 
 
Les moyennes des écarts à la cible des mesures ont été respectivement de 7 et 10 µmol/L dans les sites 
effectuant et n’effectuant pas de contrôle qualité.  
 
En revanche, parmi les appareils subissant un contrôle de qualité, on observe que l’écart à cible diminue 
lorsque le nombre de contrôles de qualité effectués augmente (Figure 21). Cela n’a par contre aucun effet sur la 
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Figure 21 : Parmi les cliniques vétérinaires réalisant un contrôle de qualité, distribution des écarts à la 
cible des mesures de créatininémie selon le nombre de contrôles de qualité réalisés chaque année. 
 
 50
























Figure 22 : Distribution de l’écart des mesures de la créatinine des deux spécimens aux cibles 
correspondantes selon que l’entretien a été réalisé (°) ou non (U). 
 
On observe peu de différences entre les écarts des mesures de créatininémie des deux spécimens de 
contrôle aux cibles correspondantes des appareils non soumis à un entretien et des appareils ayant eu un entretien 
(Figure 22). Avec des moyennes respectives de 12 et 5 µmol/l, les écarts sont légèrement plus élevés pour les 
appareils non soumis à un entretien que pour ceux qui ont eu un entretien.  
 
Tout comme pour les cliniques réalisant un contrôle de qualité de leur analyseur, on observe une 













0 1 2 3 4 5














                   <1               [1-4]              [5-8]              >8
 
 
Figure 23 : Parmi les cliniques vétérinaires réalisant un entretien de leur analyseur, distribution des écarts 
des mesures de créatininémie des deux spécimens de contrôle aux cibles correspondantes selon le nombre de 
nettoyages réalisés chaque année. 
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6. Résultats selon la technique de dosage 
Lorsque les réactifs ont été conservés selon les recommandations du fabricant, on observe une plus grande 
dispersion des écarts entre les mesures de la créatinine des spécimens N°1 et 2 et les cibles correspondantes 
(Figure 24 A.). Cependant, un nombre beaucoup moins important de mesures a été réalisé à l’aide de réactifs 
périmés, rendant toute conclusion hasardeuse. 
Lorsque les réactifs sont ramenés à température avant analyse, la moyenne et la dispersion des écarts sont 
plus faibles (Figure 24 B). 











































     A)             B) 
 
Figure 24 : Distribution de l’écart des mesures de la créatinine des deux spécimens de contrôle aux cibles 
correspondantes selon que les  réactifs :  A) ont été conservés selon les indication du fabricant (°) ou non (U) ; 










Quatrième partie : Discussion 
 
I) Méthodologie 
A. Choix des cliniques vétérinaires 
Le choix des cliniques vétérinaires n’a pas été totalement aléatoire car cela aurait nécessité des 
déplacements trop importants, incompatibles avec le temps et le budget disponibles. Néanmoins, les principaux 
types de cliniques sont représentés (petite/grande structure, activité canine/rurale, clinique de campagne/ville, 
vétérinaires spécialistes/généralistes…) et l’échantillon est composé d’une centaine de cas. 
Si les conclusions de l’étude ne sont pas tout à fait généralisables à l’ensemble des cliniques vétérinaires, 
l’échantillon retenu permet tout de même de représenter de façon acceptable les cliniques vétérinaires françaises. 
 
B. Collecte des données du questionnaire 
1. Nombre de cas trop faible pour certains 
modèles d’analyseurs 
Si pour les analyseurs Vettest (72 cas) et Réflotron (22 cas) un nombre satisfaisant de 
cas a pu être étudié, trop peu d’appareils VetScan (3 cas), Ektachem (3 cas), Spotchem (1 cas) 
ou en « chimie humide » (3 cas) ont pu être testés pour que les résultats soient représentatifs. 
 
2. Problème d’évaluation de la « mise à 
température ambiante » des réactifs 
Lors de l’évaluation de la mesure de la créatinine, deux spécimens de contrôle ont été successivement 
dosés. Il était alors noté si la personne effectuant les mesures mettait les réactifs à température ambiante avant 
l’analyse. Or, les deux lots de réactifs (plaquettes/roulettes) était décongelés en même temps et le temps écoulé 
entre les deux dosages variait de 7 à 20 minutes. Si la première plaquette/roulette n’était pas mise à température 
ambiante avant l’analyse, la deuxième était quasiment décongelée, vu le temps écoulé entre les deux analyses.   
Il a été considéré que les réactifs n’étaient pas mis à température ambiante lorsque la première analyse 
était effectuée immédiatement. L’influence de la température sur le résultat des dosages a été difficile à évaluer 
car le premier spécimen à doser n’a pas été choisi de manière aléatoire. Le spécimen N°1 était souvent dosé en 
premier, le spécimen N°2 nécessitant d’être au préalable centrifugé. 
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II) Fonctionnement du laboratoire des cliniques vétérinaires 
A. Technique de mesure de l’opérateur 
1. Mauvaise conservation des réactifs 
Les réactifs étaient parfois conservés dans de mauvaises conditions (9,1% des cas), souvent par ignorance 
ou bien parce que les vétérinaires estiment que cela n’a aucune influence. Dans 9/72 cliniques, les plaquettes de 
Vettest étaient conservées au réfrigérateur au lieu d’être au congélateur bien que les fabricants indiquent que ne 
pas conserver les réactifs à –18°C peut altérer la fiabilité du dosage. 
 
2. Utilisation de réactifs périmés 
Neuf pourcent des utilisateurs de Réflotron utilisent des réactifs périmés. D’autres ont déclaré recourir à 
ces pratiques de façon occasionnelle, en fin de lot notamment. Les conditionnements des réactifs sont perçus 
comme trop importants pour l’activité de certaines cliniques vétérinaires. 
   
3. Réactifs non ramenés à température 
ambiante 
Dans 69,4% des cliniques vétérinaires, les réactifs ne sont pas ramenés à température ambiante avant 
l’analyse. Les principales raisons avancées sont le manque de temps, l’ignorance ou la certitude que « cela ne 
sert à rien ». 
 
4. Manipulation approximative de la pipette  
La pipette a parfois été manipulée de manière approximative (5% des cas mais ce chiffre est certainement 
sous évalué cf. 3e partie I.D.2.), par manque d’application ou par ignorance. Beaucoup de vétérinaires pensent 
que le volume de spécimen déposé sur les réactifs n’entre pas vraiment en compte dans le résultat du dosage. 
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B. Paramètres pris en compte pour interpréter la créatininémie 
1. Caractéristiques du sérum 
L’influence de la couleur du sérum sur le résultat des dosages de créatinine n’est pas 
vraiment connue des vétérinaires. De plus, les vétérinaires utilisant l’analyseur Réflotron 
effectuant les mesures le plus souvent sur sang total, l’aspect du sérum n’est pas toujours 
connu. 
Soixante-neuf pourcent des vétérinaires contactés ne demandent pas d’avoir l’animal à 
jeun lors d’une mesure de la créatininémie, considérant les variations comme négligeables. 
Bien qu’une étude réalisée sur 5 chiens des deux sexes ait montré que la créatininémie ne 
variait pas de manière significative avec la prise alimentaire [15], la plupart des études 
montrent que la concentration de la créatinine plasmatique est influencée par l’ingestion de 
viande [16] [24] [35] [54]. Lors d’insuffisance rénale légère, les valeurs de la créatininémie vont 
rester proches de l’intervalle de référence, et une augmentation de la créatininémie de 10 à 20 
µmol/L due à une aggravation progressive de l’insuffisance rénale peut être cachée par 
l’alimentation. Il est donc impératif de collecter le sang des chiens après une diète de plus de 
12 heures pour limiter les effets de l’alimentation sur la créatininémie. 
 
2. Intervalles de référence parfois inadaptés 
Parmi les vétérinaires contactés, 23% utilisent des intervalles de référence issus de la littérature. Ils ont 
déclaré ignorer le plus souvent que les résultats des mesures de la créatininémie variaient de manière 
significative selon les modèles d’analyseurs et que les valeurs de référence n’étaient pas transposables d’un 
appareil à l’autre [34]. D’autres n’interprètent que les valeurs situées bien au-delà de la limite supérieure de 
l’intervalle des valeurs usuelles. Enfin, certains tiennent compte de la masse musculaire du chien. En effet, les 
muscles squelettiques contenant 95% de la créatine de l’organisme, les chiens à forte masse musculaire 
présentent des concentrations plasmatiques en créatinine plus élevées [17] [25] [36] [45]. 
C. Pas de spécialisation du poste 
Très peu de cliniques ont choisi pour des raisons pratiques d’avoir une personne plus spécialement 
dévolue aux mesures de biochimie (6/98 cas). Ce choix permettrait pourtant : 
- une meilleure familiarisation avec les conditions d’analyse,  
- de limiter les erreurs de mesures causées par l’opérateur, 
- de coordonner les contrôles de qualité/entretiens des analyseurs. 
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D. Des contrôles de qualités négligés 
Dans les cliniques vétérinaires contactées, 52% des analyseurs étaient contrôlés mais 
seulement 35/104 (33,7%) des appareils étaient contrôlés à l’aide de sérums de contrôle. Cette 
différence s’explique par le fait que les Réflotron de l’étude sont uniquement contrôlés à 
l’aide du Reflotron®Check qui ne vérifie que les performances optiques du système. Cela tient 
alors lieu de contrôle même si ce n’est pas équivalent à un véritable contrôle de qualité 
vérifiant l’ensemble du système analytique.  
Certains vétérinaires effectuaient des contrôles lors de l’acquisition de l’appareil, puis 
ont arrêté d’en faire. Les principales raisons évoquées sont : 
- « trop onéreux » 
- « trop long à réaliser » 
- « inutile » 
Les résultats des contrôles de qualité sont d’après eux toujours dans la gamme des 
valeurs acceptables fournie par le fabricant et ne leur apportent rien.  
 
E. Méconnaissance de la réalisation pratique du nettoyage  
 
Les vétérinaires contactés ont déclaré ne pas toujours savoir comment nettoyer leur 
analyseur ou ignorer l’importance que peut avoir un entretien régulier sur la qualité des 
mesures. Il pourrait être intéressant que les fabricants insistent davantage sur les procédures 
de maintenance. 
 
III) Résultats des mesures 
A. Exactitude et distribution des mesures de la créatininémie 
A l’exception des mesures réalisées sur deux sites, l’ensemble des résultats a été relativement homogène. 
Par rapport au Vitros, en écartant les deux valeurs aberrantes, l’écart moyen a été beaucoup plus grand pour le 
spécimen N°1 (22,1 µmol/L) que pour le spécimen N°2 (-9 µmol/L). La distribution des écarts à la cible des 
mesures de la créatinine a été également plus grande pour le spécimen N°1 que pour le spécimen N°2 (Ecart-
type1 = 17,72 µmol/L et Ecart-type2 = 14,99 µmol/L).  
L’exactitude et la précision de la mesure de la créatinine ont donc été moins bonnes pour le spécimen 
N°1, proche de la valeur supérieure de l’intervalle de référence du chien. Il est pourtant important d’obtenir les 
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mesures les plus exactes et les plus précises possibles au voisinage de ce seuil de décision afin de limiter les 
erreurs de diagnostic. 
De précédentes études chez le chien [30] et chez l’homme [23] [52] ont également objectivé une amplitude 
plus grande des valeurs et une inexactitude plus forte pour les sérums ayant une créatininémie proche de 
l’intervalle de référence que pour les sérums ayant des concentrations en créatinine bien supérieures. 
 
B. Valeurs non transférables d’un appareil à l’autre 
Les résultats obtenus par les différents analyseurs ont été hétérogènes. Le Vettest et le 
Réflotron, qui reposent sur le même principe de mesure de la créatininémie ont pourtant 
produit des valeurs différentes. Dans notre étude, par rapport au Vitros, les analyseurs Vettest 
ont surévalué le plus souvent les concentrations en créatinine des deux spécimens alors que 
les analyseurs Réflotron les ont sous-évaluées la plupart du temps. 
La valeur de la cible du spécimen de contrôle N°1 pour l’analyseur Vettest donnée par le constructeur est 
de 137 µmol/L avec un intervalle de valeurs acceptables de [129-150]. Cette valeur est beaucoup plus élevée que 
la valeur cible de notre étude, fixée à partir de mesures réalisées sur le Vitros. L’écart à cette nouvelle cible des 
mesures de la créatininémie des Vettest de cette étude est alors beaucoup plus faible (4 µmol/L) mais la 
dispersion reste la même. Excepté les deux valeurs aberrantes, la totalité des mesures de créatininémie a été 
comprise dans l’intervalle des valeurs acceptables du fabricant. 
 
Les autres modèles d’analyseur n’ont pas été étudiés sur un nombre suffisant de cas pour 
permettre de conclure. Deux des trois appareils Ektachem n’ont présenté quasiment aucune 
différence à la cible, ce qui est cohérent étant donné que les analyseurs Ektachem et Vitros 
utilisent les même réactifs pour le dosage de la créatininémie.  
Par rapport au Vitros, l’analyseur Spotchem de notre étude a sous-évalué les deux spécimens 
de contrôle. Une étude comparant le Spotchem au Vitros a montré au contraire que le 
Spotchem a tendance à surévaluer les valeurs de la créatininémie [51].  
Les trois appareils en chimie humide testés ont surestimé le spécimen N°1 et sous-estimé le 
spécimen N°2. Plusieurs études chez le chien [30] [42] ou chez l’homme [23] [52] ont montré que 
les techniques s’appuyant sur la méthode de Jaffé standard surévaluent les mesures de la 
créatininémie par rapport aux techniques enzymatiques. 
 
La grande majorité des études sur le sujet a observé des écarts significatifs selon 
l’analyseur utilisé et leurs auteurs ont insisté sur la difficulté de transférer les résultats d’un 
appareil à l’autre [23] [33] [38] [42] [52]. Il est également important de noter que les appareils n’ont 
pas systématiquement surestimé ou sous-estimé les deux spécimens de contrôle, ce qui permet 
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d’écarter dans la plupart des sites l’hypothèse d’un biais constant. Il n’est donc pas possible 
d’appliquer un facteur de correction pour comparer les résultats de deux analyseurs différents. 
Ce principe prend toute son importance lors du suivi d’une insuffisance rénale. Les mesures 
de créatininémie doivent impérativement se faire avec le même système analytique. Dans le 
cas contraire, toute variation des mesures ne serait pas interprétable.  
 
C. Des procédures de dosage à améliorer 
Lorsque les procédures correctes d’analyse sont respectées (manipulation, remise à température ambiante 
des réactifs, contrôle de qualité, entretien), l’écart des résultats à la cible a été inférieur. La généralisation de ces 
pratiques dans les cliniques est cependant jugée difficile voire impossible par certains vétérinaires. Néanmoins, 
le respect des procédures pour l’analyseur de biologie s’inscrit dans la démarche de qualité entreprise en principe 
à l’échelle des cliniques vétérinaires et ne devrait pas poser de difficultés. En revanche, le contrôle de qualité a 
besoin d’être « dédramatisé ». Il est perçu comme long, coûteux et en bilan inutile. 
Cette étude a permis de montrer qu’au moins pour les valeurs moyennes de la créatininémie, des risques 
d’erreurs diagnostiques avaient été rencontrés. Ceci justifie pleinement la mise en place d’un contrôle de qualité, 
sans cependant vouloir l’appliquer selon les règles en rigueur en biologie humaine, qui sont inadaptées au faible 
nombre d’analyses effectuées dans les cliniques vétérinaires.  
 
IV) Proposition pour la réalisation pratique du contrôle qualité 
Les vétérinaires praticiens ne disposent pas de temps et de moyens suffisants pour réaliser des contrôles 
qualités aussi complets que dans les hôpitaux et autres grandes structures de biologie humaine réalisant des 
analyses de biochimie à grande échelle. Il est simplement nécessaire d’adapter les contrôles qualités à ces petites 
structures afin que les cliniques vétérinaires ne les négligent pas complètement. 
 
A. Choix du spécimen de contrôle 
Il est important de choisir avec soin le matériel de contrôle. En effet, le succès des 
procédures de contrôle dépend de sa qualité [68]. 
Deux solutions sont possibles : 
- Soit le vétérinaire n’a pas besoin de comparer ses résultats avec l’extérieur. Il peut alors 
utilisé un pool de plasma réparti en aliquotes conservées à – 18°C. Seule la précision de 
la technique de mesure est alors contrôlée. 
- Soit le vétérinaire désire comparer ses résultats à ceux issus de la littérature ou à ceux de 
ses confrères. Il doit alors se procurer un spécimen de contrôle du commerce afin de 
contrôler l’exactitude et la précision de sa technique de mesure. 
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Les solutions de contrôle sont habituellement disponibles dans le commerce sous forme 
congelée ou lyophilisée et sont conditionnées en petits flacons. Elles doivent impérativement 
être reconstituées avec précision afin de limiter la variabilité de flacon à flacon de solution de 
contrôle. 
 
Idéalement, le spécimen de contrôle devrait avoir la même matrice que les spécimens 
habituellement testés afin qu’il se comporte de la même façon [11]. Ainsi, il est judicieux 
d’utiliser du sang total pour les appareils fonctionnant sur sang total (Réflotron, VetScan, 
Spotchem) et de choisir un sérum pour les analyseurs fonctionnant avec du sérum ou du 
plasma (Vettest, Ektachem). Mais comme le sang total se conserve très mal, pour des raisons 
pratiques, il est préférable pour les vétérinaires d’utiliser du sérum.  
 
Le choix de la concentration en analyte du spécimen de contrôle est complexe et doit 
correspondre aux besoins médicaux [68]. Pour une clinique vétérinaire, c’est la valeur haute de 
l’intervalle de référence qui est la plus intéressante. Elle permet d’estimer l’erreur analytique 
au seuil critique de la technique. 
 
Le choix du matériel de contrôle approprié requiert l’étude de nombreux facteurs. Ceci 
devient d’autant plus compliqué pour les analyseurs dosant plusieurs constituants comme 
c’est le cas dans les cliniques vétérinaires. Les laboratoires commercialisant les appareils de 
biochimie proposent pour la plupart des spécimens de contrôle adaptés à leurs machines 
multiparamétriques, simplifiant ainsi les procédures. Ils ont été préalablement dosés et sont 
fournis avec les moyennes et les gammes de valeurs attendues. Ils sont généralement plus 
onéreux mais permettent aux petites structures de faciliter la mise en place d’un contrôle 
qualité.  
 
B. Déterminer une gamme de valeurs acceptables 
La solution la plus simple pour contrôler le système analytique est de se fixer une valeur haute et une 
valeur basse à ne pas dépasser (en général m ± 2SD). La technique de mesure présente alors une anomalie 
lorsqu’une mesure de contrôle n’est pas comprise dans ces gammes de valeurs [58]. 
La plupart des spécimens de contrôles utilisés dans les cliniques vétérinaires est fourni avec des feuilles 
d’analyses spécifiant la gamme de valeurs acceptables. La moyenne des dosages du spécimen de contrôle nous 












la règle 22S 
Violation de 
la règle 13S 
Violation de 
la règle R4S 
Violation de 
la règle 41S 
Une modification de l’exactitude, entraînerait un changement de la moyenne des valeurs de contrôle et un 
déplacement de la distribution des dosages [65]. 
Les valeurs indiquées sur les feuilles d’analyses fournies décrivent les performances observées par une 
technique spécifique dans différents laboratoires, ce qui implique que les valeurs proposées incluent les 
variations se produisant entre laboratoires. Les limites fournies sont donc un peu trop larges et la clinique risque 
de ne pas être capable de détecter certaines anomalies [65]. 
 
C. Se fixer des règles de contrôle 
Une deuxième solution plus complexe consiste à choisir des règles de contrôle multiples permettant 
d’affiner l’évaluation de la technique. Il s’agit d’utiliser une combinaison de critères de décision pour décider si 
la technique de mesure est satisfaisante ou non [63]. 
 
- règle de contrôle 13S : valeur hors de l’intervalle [m ± 3SD] 
 
- règle de contrôle 12S : valeur hors de l’intervalle [m ± 2SD].  Amène l’utilisateur à inspecter avec 
attention les règles suivantes. 
 
- règle de contrôle 22S : deux mesures consécutives dépassent m + 2SD ou se situent en dessous de m – 
2SD. 
 
- règle de contrôle R4S : une mesure excède m + 2SD et une autre m – 2SD. 
 
- règle de contrôle 41S : 4 mesures consécutives toutes supérieures ou inférieures à [m ± 1SD] 
 
- règle de contrôle 10X : 10 mesures de contrôle consécutives du même côté de la moyenne. Des 
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Cette étude a montré que l’exactitude et la précision des mesures de la créatininémie 
réalisées dans les cliniques vétérinaires ne sont pas satisfaisantes malgré des résultats assez 
homogènes. Ceci est particulièrement vrai pour les valeurs proches du seuil de décision.  
De plus, les valeurs moyennes de la créatininémie ont été significativement différentes d’un 
modèle d’analyseur à l’autre et les appareils n’ont pas systématiquement surestimé ou sous-
estimé les deux spécimens de contrôle, rendant les valeurs non transférables d’un appareil à 
l’autre.  
 
Très peu de cliniques vétérinaires ont désigné une personne spécifique pour réaliser les 
mesures de biochimie, ce qui permettrait pourtant de limiter les erreurs de dosages causées par 
l’opérateur et de coordonner les contrôles de qualité/entretiens des analyseurs. Les contrôles 
de qualité sont peu et mal réalisés. Ils sont perçus comme longs, coûteux et inutiles par une 
majorité de vétérinaires. Les résultats des dosages de la créatinine ont été pourtant meilleurs 
dans les sites où un contrôle de qualité était effectué correctement. Il est donc nécessaire 
d’insister sur l’importance du contrôle de qualité dans les cliniques vétérinaires en proposant 
des procédures simplifiées, applicables dans les cliniques et garantes de l’efficacité des 
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9 Les réactifs : 
 
9 Dosage : 
 
Annexe 1 : Fiche de renseignements remplie par chaque clinique vétérinaire participant à l’étude 
 




□ VetScan/ScanVet              
□ VetScan II 





Date d’achat : …………………………………. 
Aspect extérieur : 
 □ Bon □ Moyen □ Mauvais 
Contrôle qualité : 
 □ Oui          □ Non 
si oui, date du dernier entretien :  
………………………….. 
 
Fréquence :  …………………………  
□ Oui          □ Non 
si oui, date du dernier entretien :  
………………………….. 
 
Fréquence :  …………………………. 
Entretien : 
Suite à :   □ une panne □ une maintenance □  
Conservation : □ T°C ambiante         □ Réfrigérateur       □ Congélateur    
Cela correspond-il aux conditions optimales de conservation ?     
Sont-ils périmés ?                                                                            
Les réactifs sont-ils manipulés correctement ?                              
Les réactifs sont-ils ramenés à T°C ambiante avant utilisation ? 
□ Oui  
□ Oui     
□ Oui     
□ Oui     
□ Non 
□ Non   
□ Non   
□ Non    
Qui fait l’analyse ? □ Le même vétérinaire 
□ Tous les vétérinaires 
□ Le même ASV 
□ Tous les ASV 
□ Un labo extérieur : 
………………………… 
Echantillon : Dépôt de la quantité préconisée ?           □ Oui       □ Non 
Ramené à T°C ..ambiante avant analyse ? □ Oui     □ Non 
Animaux testés : □ A jeun 
□ Lipémiques 
□ Ictériques  □ Hémolysés 
Utilise l’intervalle de 
référence : □ du constructeur □ Bibliographie □ F° du poids 
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